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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Comissão de Elaboração de Instrumentos de Contratação

 

Projeto Básico - SES/SUAG/CEIC  

   PROJETO BÁSICO
 

1. OBJETO

Aquisição de equipamento  GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA ELÉTRICA  na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal, para atender determinação judicial, conforme especificações e quantitativos constantes neste Projeto Básico, os quais foram
replicados da decisão judicial, conforme quantitativos informados no PAM.

1.1. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES

 

ITEM CÓDIGO
SES

CÓDIGO
BR DESCRIÇÃO UN QUANTIDADE

1 33758 432943

GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA ELÉTRICA - Guincho elétrico para transferência de
pacientes e/ou usuários, facilitando e diminuindo o esforço físico de profissional de
saúde e/ou cuidador , consistindo em: estrutura em aço carbono tubular com
pintura eletrostática a pó desmontável, com travamento manual e sem uso de
ferramentas, com regulagens de altura, de ângulo de levantamento, de abertura da
base e regulagem de caster; rodízios dianteiros 4" x 2" e traseiros 4" x 2" com freio,
giratórios, maciços com banda em PVC flexível; drive microprocessado com
indicador de carga luminoso, comando remoto por cabo com chave de reversão de
sentido e indicação luminosa de funcionamento; levantamento com atuador linear
elétrico de potência 150W com capacidade máxima de carga de no mínimo 130 kg;
duas baterias 12V 5,4 Amperes/hora com autonomia mínima de 80 acionamentos,
recarregáveis por carregador inteligente automático para 220 volts; rede envolvente
confeccionada em malha de pequeno diâmetro entrelaçados com fios de nylon
revestidos em poliuretano com regulagem de fixação em 3 pontos; apoio de cabeça
confeccionado em vinil acolchoado com regulagem. Garantia de 1 (um) ano.

UN 1

Observada a exigência de marca específica, nos casos em que o magistrado assim o determinar, visto que, nestes casos, ainda que
todas as outras especificações correspondam, outras marcas não atenderão à determinação judicial.

* Em caso de óbito ou sanada a necessidade do uso do equipamento em tela, o mesmo deve ser IMEDIATAMENTE RESTITUÍDO
à SES-DF. Em caso de negativa da devolução, o valor do equipamento será convertido em pecúnia a ser restituído à SES-DF.

Nos casos em que houver divergência entre a especificação constante no Projeto Básico e a especificação contida no Sistema
Comprasnet (código BR), prevalecerá a especificação do Projeto Básico.

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO 

A licitação se faz necessária para o atendimento da determinação judicial proferida contra a SES/DF em favor
do paciente cadastrados no NUFAJ, visando atender ao prazo exíguo determinado pelo magistrado, sem prejuízo à vida do paciente.

2.1. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO SOLICITADO

Os quantitativos foram  informados no Documento Consolidador de Demanda - DCD SES/SINFRA/DEC/GEMED
(61412200), constante no processo, para atender, o tratamento dos pacientes cadastrados no NUFAJ,  quantitativos calculados com
base em decisão judicial.

2.2. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

É vedada a participação de consórcio, uma vez que o objeto a ser adquirido não é considerado de alta complexidade ou
vulto.

2.3. SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto deste Projeto Básico. Tal
vedação corre ao encontro do entendimento de que o objeto do presente instrumento pode ser executado por apenas uma empresa, a
qual detenha as condições técnicas mínimas já apresentadas.

 

3. ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser contratado trata-se de aquisição por dispensa de licitação enquadrando-se no exposto na Lei 8.666/93 em
seu art. 24, Inciso IV.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70182852&id_procedimento_atual=56988161&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110016507&infra_hash=f86bf6faabf78a043666e9726c04e7a2a078a70e954118de310ee15288cf885c
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4. VALOR ESTIMADO

A estimativa de preços será realizada pelo setor competente.

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação Orçamentária será informada por setor competente do FSDF/ SES.

 

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

6.1. As propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega, parecer nº 16/2015
– PRCON/PGDF e Art 6º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e serão selecionadas pelo critério MENOR PREÇO POR ITEM, conforme o
§ 1º do Artigo 45 da Lei 8.666/93, observados os requisitos de segurança tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde
da Secretaria de Saúde;

6.2. Os produtos da proposta deverão ter "compatibilidade de especificação técnica e de desempenho", conforme
estabelecida no art. 15, inc. I, da Lei nº 8.666/93;

6.3. As proponentes deverão apresentar propostas em consonância com as especificações técnicas deste documento com
respectivas marcas, modelos e preços dos produtos ofertados;

6.4. Serão desclassificadas as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Projeto
Básico;

6.5. É indispensável o parecer técnico para os produtos deste Projeto Básico;

6.6. A proposta da empresa deve estar em papel timbrado, datada, assinada, com a especificação em conformidade com o
solicitado, contendo descrição clara e detalhada do registro do produto junto à ANVISA;

6.7. Em caso de produto importado, a empresa deverá traduzir e autenticar todos os documentos que apresentar à SES/DF,
por ocasião de alguma resposta ou comprovação por tradutor público juramentado e consularizado;

6.8. A proposta deve conter correio eletrônico (e-mail) válido para eventuais comunicações, inclusive notificações
financeiras.

 

7. PARECERISTAS

Servidores habilitados Rede SES/DF, com conhecimento técnico do produto, a serem indicados pela Gerência de
Equipamentos Médicos - GEMED/DEC/SINFRA/SES.

 

8. REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

8.1. Apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e/ou compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto deste Projeto Básico ou produto similar, por intermédio da apresentação de atestado (s) de
capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

8.2. Não será aceita documentação vencida, toda a documentação apresentada pelos proponentes deverá ser original com
cópia para autenticação de servidor designado pela SES-DF ou cópia autenticada por cartório competente.

 

9. REQUISITOS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA ATA/CONTRATO

9.1. A empresa/fornecedor vencedora deverá apresentar a documentação abaixo, nos seguintes termos:

9.1.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou
Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos ou substâncias, sujeitos a controle especial. Deverá ser apresentada a
concessão (data de cadastro) da AFE ou AE, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) -destacando a empresa -
ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA;

9.1.2. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente), conforme disposto na Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nº 74.170 de 10 de junho de 1974;

9.1.3. Certificado de Registro de Produto em plena validade, inclusive para produtos importados; ou protocolo de revalidação
do Certificado de Registro de Produto, expedido pela ANVISA, conforme RDC nº 185/2001 e artigo 12 da Lei nº 6.360 de 23/09/1976.
Não serão aceitos protocolos de solicitação de registro.

 

10. PRAZO DE ENTREGA

O produto deverá ser entregue, após agendamento, em até 01 (UM) dia corrido, após a publicação do extrato da Nota
de Empenho no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

11. LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

11.1. Os produtos deverão ser entregues no local abaixo, conforme especificado no contrato.  Horário de Funcionamento:
08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.
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DIRETORIA DE PATRIMÔNIO: PARQUE DE APOIO – SES-DF, SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06 CEP: 71215-000.

11.2. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da
Contratada;

11.3. Apresentar os produtos em suas unidades de acondicionamento (embalagem individual), o número de série;

11.4. Os equipamentos deverão ser novos, assim como todos seus componentes, ficando vedada a utilização de peças usadas;

11.5. Os equipamentos deverão estar de acordo com a indicativa do fabricante quanto às especificidades técnicas;

11.6. O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade;

11.7. Deverão ser observadas pela empresa fornecedora as condições de guarda e armazenamento dos produtos a fim de não
haver a deterioração do material, conforme art.15, § 7º, inc. III, da Lei nº 8.666/93;

11.8. Apresentar no ato da entrega cópia autenticada do Certificado de Registro de Produto em plena validade, inclusive para
produtos importados; e/ou protocolo de revalidação do Certificado de Registro de Produto, expedido pela ANVISA, conforme RDC nº
185/2001 e art 12 da Lei nº 6.360 de 23/09/1976. Não serão aceitos protocolos de solicitação de registro;

11.9. Apresentar, no ato da entrega, impresso na Nota Fiscal, os números de série, a quantidade do material;

11.10. Os equipamentos deverão ser entregues juntamente com os manuais em língua portuguesa;

11.11. O recebimento será realizado em duas etapas, mediante a entrega dos Equipamentos e da apresentação da
documentação correspondente, conforme disposto abaixo: 

11.11.1. Provisório: Os equipamentos serão recebidos pela Diretoria de Patrimônio, através de carimbo aposto no verso da
Nota Fiscal/Fatura (contendo descrição do produto ofertado pela empresa), devidamente datado e assinado, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações condas neste Termo de Referência;

a) Após o recebimento provisório dos equipamentos na Diretoria de Patrimônio, serão feitos testes para comprovar
sua perfeita qualidade e, caso seja verificada qualquer irregularidade, os mesmos deverão ser substituídos por conta e ônus
da Contratada;

b) O Transporte entre a Diretoria de Patrimônio e o local de recebimento definitivo é de responsabilidade da empresa
vencedora;

c) Termo de Recebimento Provisório - APÊNDICE II;

11.11.2. Definitivo:  Os equipamentos serão recebidos definitivamente após a instalação, em perfeito estado de
funcionamento e concluída a fase de treinamento, mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo​ - APÊNDICE III;

a) O Termo de Recebimento Definitivo  é um documento eletrônico que estará disponível para impressão pela
Contratada, e será emitido em 2 (duas) vias, sendo uma via para a Contratante e outra para a Contratada;

b) Durante a instalação do equipamento o Termo de Recebimento Definitivo deverá ser preenchido e impresso pela
Contratada e assinado pelo Contratante;

11.12. Os produtos/serviços entregues em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na
proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-los, a suas expensas, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da data de recebimento da notificação, devendo seguir o mesmo rito previsto neste TR;

11.12.1. Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada;

11.13. Um representante da Contratada poderá acompanhar a avaliação dos produtos/serviços, desde que se manifeste até o
momento da entrega, sendo os testes efetuados na presença de testemunhas em caso de não comparecimento;

11.14. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto/serviço fornecido, e
estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante;

11.14.1. As caixas contendo os equipamentos poderão ser abertas, por servidores credenciados e autorizados pela Diretoria
de Patrimônio, para a conferência do Equipamento e de todas as informações e condições contidas neste Termo de Referência,
sem a perda da garantia do(s) equipamento(s);

11.15. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as condições deste Projeto Básico e
de seus Apêndices.

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O  pagamento à contratada deverá ser realizado em prazo máximo de 30 (trinta) dias, de acordo com as normas
orçamentárias e financeiras do Distrito Federal.

 

13. DO TREINAMENTO

13.1. Para o correto manuseio do equipamento  será necessário Treinamento TEÓRICO/PRÁTICO, sem ônus adicional para a
SES/DF, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na unidade de destino ou em local a ser determinado pela CONTRATANTE, para
os operadores do equipamento designados pelo responsável legal do paciente; 

13.2. A CONTRATADA deverá iniciar o treinamento para os operadores do equipamento designados pelo responsável legal do
paciente nas dependências do PACIENTE, sem custos adicionais à SES-DF, no prazo máximo de  2  (dois)  dias corridos  a contar
do recebimento definitivo do equipamento pelo responsável legal; 
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13.3. A carga horária deverá ser suficiente para garantir aos servidores que serão submetidos ao treinamento plena
capacidade para operação do Sistema, em todas as suas possibilidades, em data a ser acordada entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA; 

13.4. O conteúdo programático da capacitação será voltado especificando a maneira correta da operacionalização do sistema
e todas funcionalidades.

13.5. O material teórico deverá ser fornecido para  os operadores do equipamento designados pelo responsável legal do
paciente de forma Física (livro, apostila ou manuais) e de Eletrônica (PDF, mídias digitais).

 

14. DO CONTRATO

14.1. Por existir obrigatoriedade em prestar assistência técnica durante a vigência da garantia sem ônus adicional à
Contratante, há necessidade de celebração de Contrato entre a SES-DF e a empresa vencedora do certame;

14.2. Portanto, faz-se necessário a formalização de Contrato durante o período de  36 (trinta e seis) meses;

14.3. O executor titular do contrato será indicado pela Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde - SINFRA/SES, após conclusão
do certame;

14.4. De acordo com a Lei 11.079/2004 e Lei 8.666/93, o percentual de garantia contratual será de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato e deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias uteis, a contar da assinatura do contrato.

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Emitir “Aceite” do produto a cada entrega, conferindo se o mesmo está de acordo com a especificação exigida no edital;

15.2. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do material objeto deste
Projeto Básico;

15.3.  Efetuar pagamento de acordo com as normas financeiras e orçamentárias do DF;

15.4. Fiscalizar a entrega e rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa contratada entregar fora das
especificações deste Projeto Básico;

15.5. Fornecer e colocar à disposição da empresa contratada todos os elementos e informações que fizerem necessárias à
entrega/execução do objeto;

15.6. Conferir os produtos entregues e verificar a conformidade com a Nota de Empenho emitida ao fornecedor.

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste documento, seus apêndices e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

16.2. Efetuar a entrega do objeto comprovadamente novo  e em perfeitas condições, conforme especificações constantes
neste Projeto Básico e seus apêndices, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca,
fabricante, modelo e procedência;

16.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de
Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 1990;

16.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

16.5. Manter, durante toda execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de licitação;

16.6. Indicar o responsável para representá-la durante a execução do fornecimento decorrente do Edital;

16.7. Entregar todos os equipamentos com todas as especificações contidas neste Projeto Básico; 

16.8. Todo o equipamento, deverá estar de acordo com as leis e normas vigentes e pertinentes;

16.9. Entregar, juntamente com o equipamento o Manual Técnico Operacional em português e todos os acessórios para o
perfeito funcionamento;

16.10. Deverá disponibilizar todos os equipamentos com data de fabricação e garantia, e serão avaliados pelos Responsáveis
Técnicos da SES;

16.11. Providenciará todos os reparos dos equipamentos caso apresente algum defeito no máximo em 8 (oito) horas, podendo
ter prazo prorrogado por mais 3 (três) dias corridos, em caso de indisponibilidade de peças no estoque do fabricante. No caso de
apresentar defeitos insanáveis a mesma deverá realizar a substituição do (s) mesmo (s), por um equipamento idêntico, novo e sem
uso,  sem nenhum ônus para a Contratante SES-DF  num prazo no máximo de 30 (trinta) dias úteis levando-se em consideração a
complexidade do equipamento como todo, e implicará em notificação à Unidade Administrava superior para providências legais e
administravas cabíveis;

16.12. A Contratada  deverá  fornecer temporariamente  equipamento semelhante  e em perfeito estado, em até 2 (dois) dias
úteis, enquanto não houver a substituição definitiva do equipamento.

16.13. Assumir a responsabilidade perante os terceiros, quanto à ineficácia do produto e danos que possam causar por
qualquer vício do produto, devendo este ser sanado por conta da Contratada;
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16.14. Cumprir as normas técnicas e administravas emanadas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal;

16.15. Acatar as Normas do Sistema de Gestão da Qualidade da Rede SES-DF  e aquelas constantes no Manual Técnico do
Equipamento, definidos pela fabricante, quanto ao transporte e acondicionamento de equipamentos;

16.16. Responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre o objeto do Projeto Básico bem como as despesas de viagem;

16.17. Fornecer apenas produtos com Registro na ANVISA/Ministério da Saúde;

16.18. Deverá ser disponibilizado pela empresa fornecedora do equipamento todos os softwares e suas atualizações durante a
vida útil do equipamento.

16.19. Cumprir com o disposto na Lei nº 6176, de 16/07/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do
Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal;

16.20. Cumprir o disposto no Decreto nº 39.736, de 28/03/2019, que dispõe sobre a Política de Governança Pública e
Compliance no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal;

16.21. Cumprir com o disposto na Lei nº 6.679 de 24/09/2020 que dispõe sobre a exigência de garantia de equidade salarial
entre homens e mulheres nas empresas que contratam com o Poder Público do Distrito Federal;

16.22. Cumprir o disposto na Portaria nº 356, de 29/07/2019, da Controladoria Geral do Distrito Federal, a empresa
participante deverá apresentar, na fase da licitação com vistas à habilitação jurídica e no ato da assinatura do Contrato, a Declaração,
conforme APÊNDICE I;

16.23. Oferecer Treinamento TEÓRICO/PRÁTICO, sem ônus adicional para a SES/DF, com carga horária mínima de 20 (vinte)
horas, na unidade de destino, para os operadores do equipamento designados pelo responsável legal do paciente.

16.24. DA GARANTIA TÉCNICA

16.24.1. Para a solução envolvida na contratação, a Contratada deverá prestar garantia de funcionamento dos equipamentos
durante o período  de 36 (trinta e seis)  meses, a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo atestando o correto e
pleno fornecimento do objeto contratado;

16.24.2. A garantia deverá incluir a atualização dos softwares, manutenções corretivas, com visitas técnicas
ilimitadas;  qualificação e/ou calibração dos equipamentos,  com emissão de certificado e relatório. Todo o material e insumos
(inclusive consumíveis e Books para confecção do relatório) necessários às qualificações e manutenções serão por conta da
Contratada. Os padrões utilizados para calibração (quando aplicável) devem ser rastreáveis;

16.24.3. Prazo de Garantia de Funcionamento é o período em meses, dentro do qual, nas condições registradas na Proposta
Técnica e constantes do respectivo Termo de Garantia, a Contratada compromete-se em manter os equipamentos por ela
fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada e nas condições e configurações constantes deste
Termo de Referência.

16.24.4. A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento for instalado;

16.24.5. Para efeito de cumprimento da garantia, quando da instalação dos equipamentos, a empresa Contratada deverá
utilizar método que garanta a identificação da violação dos equipamentos durante o prazo de garantia, obrigando-se a efetuar a
troca a cada atendimento ao equipamento. Tal método deverá garantir que sua violação só ocorra em caso de violação do
equipamento. Toda operação de lacre do equipamento, deverá ser identificada na ordem de serviço, ou documento equivalente,
da empresa responsável pela instalação/manutenção do equipamento, com a assinatura datada do responsável pela unidade
beneficiada, identificado no documento. Cópias desses documentos devem ser entregues aos responsáveis do Contratante e da
Contratada no ato da assinatura;

16.24.6. No período de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia
superior;

16.24.7. Para os equipamentos, entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, os equipamentos
estiverem operacionais conforme exigido por este Termo de Referência, e as demais funcionalidades idênticas às das instaladas
em fábrica;

16.24.8. Todas as partes e peças sem exceção estarão sujeitas ao mesmo período de garantia 36 (trinta e seis) meses aqui
determinado.

16.24.9. Durante o período de garantia a firma fornecedora deverá encarregar-se e responsabilizar-se pela retirada,
embalagem, frete, conserto e entrega do(s) equipamento(s) sem qualquer ônus à SES; e a  descrição das peças substituídas e
outros procedimentos corretivos adotados.

16.25. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

16.25.1. A Contratada deverá garantir assistência técnica do equipamento, peças e componentes por 36 (trinta e seis) meses
ou prazo estabelecido pelo fabricante, quando este for superior, para serviços e peças de reposição previstas na garantia, sem
ônus para SES-DF, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

16.25.2. A Contratada deverá responsabilizar-se pela assistência técnica durante o período de garantia;

16.25.3. A Contratada deverá assegurar a  assistência técnica, componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a
fabricação ou importação do produto, caso cessadas, deverá assegurar a  assistência técnica, componentes e peças de
reposição  por pelo menos 05 (cinco) anos após o Término da Garantia;

16.25.4. O serviço de assistência técnica deverá ser efetuado mediante manutenção corretiva durante o prazo de garantia de
acordo com o manual e normas técnicas específicas, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso sem
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qualquer ônus adicional para o Contratante;

16.25.5. O atendimento de assistência técnica (local ou eventualmente por telefone) deverá ser iniciado em até 04 horas
após o acionamento da área técnica;

16.25.6. A Contratada deverá efetuar o atendimento local do equipamento em até 72 horas corridas;

16.25.7. Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um relatório detalhado cuja cópia ficará à disposição da
Contratante, pelo prazo de vigência do Contrato, do qual conste, no mínimo:

16.25.8. Local no qual a assistência técnica foi acionada;

16.25.9. Nomes dos responsáveis pelo chamado, pelo atendimento e pela comprovação do restabelecimento de
funcionamento, com as assinaturas de todos;

16.25.10. Descrição das peças substituídas e outros procedimentos corretivos adotados.

 

17. SANÇÕES APLICÁVEIS

Nos casos de atrasos injustificados ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração
aplicar-se-ão as sanções administrativas estabelecidas no Decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006 e alterações previstas no Decreto
nº 35.831 de 19 de setembro de 2014, assim como eventuais atualizações, que regulamentam a aplicação de sanções administrativas
previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002.

 

18. DAS ASSINATURAS

Os responsáveis pela elaboração e aprovação deste Projeto Básico, não se enquadram na vedação do artigo 9º, inciso I,
da Lei 8.666/1993.

 

Responsável pela elaboração do Projeto Básico: Membro da Comissão de Elaboração de Instrumentos de Contratação -
CEIC/SUAG/SES.

 

Responsável da área técnica: Gerência de Equipamentos Médicos - GEMED/DEC/SINFRA/SES. 

 

Autoridade Imediatamente Superior pela Aprovação do Projeto Básico: 

Aprovo o presente Projeto Básico, em conformidade com o artigo 20, inciso XIX da Portaria 210/2017 - SES/DF.

 

Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde - SINFRA/SES

___________________________________________________________________________________________________________

APÊNDICE I
DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ÓRGÃO/ENTIDADE
PROCESSO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO
LICITANTE
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL
CPF

 

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas
vedações previstas no art. 9° da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1° do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa
declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília, ____ de __________________ de ______.

 

_________________________________________

Assinatura

___________________________________________________________________________________________________________

APÊNDICE II
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO​
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OBJETO  

N. º CONTRATO  

Contratada  

CNPJ  

Telefone (s)  

 

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no Art. 73, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, que os bens e/ou serviços, relacionados no quadro abaixo, foram recebidos nesta data e serão objeto de
avaliação quanto aos aspectos de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pelo Edital nº xx/20xx da
SES-DF.

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
TOTAL UN.

01

GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA ELÉTRICA  -  Guincho elétrico para transferência de pacientes e/ou
usuários, facilitando e diminuindo o esforço físico de profissional de saúde e/ou cuidador , consistindo
em: estrutura em aço carbono tubular com pintura eletrostática a pó desmontável, com travamento
manual e sem uso de ferramentas, com regulagens de altura, de ângulo de levantamento, de abertura da
base e regulagem de caster; rodízios dianteiros 4" x 2" e traseiros 4" x 2" com freio, giratórios, maciços
com banda em PVC flexível; drive microprocessado com indicador de carga luminoso, comando remoto
por cabo com chave de reversão de sentido e indicação luminosa de funcionamento; levantamento com
atuador linear elétrico de potência 150W com capacidade máxima de carga de no mínimo 130 kg; duas
baterias 12V 5,4 Amperes/hora com autonomia mínima de 80 acionamentos, recarregáveis por
carregador inteligente automático para 220 volts; rede envolvente confeccionada em malha de pequeno
diâmetro entrelaçados com fios de nylon revestidos em poliuretano com regulagem de fixação em 3
pontos; apoio de cabeça confeccionado em vinil acolchoado com regulagem. Garantia de 1 (um) ano.

UNID UNID

 

Ressaltamos que o recebimento definitivo dos serviços ocorrerá em até 15  (quinze) dias, desde que não ocorram
problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do instrumento contratual proveniente do Edital n° XX/20XX.

 

Brasília-DF, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 20__.

 

___________________________________________________________________________________________________________

APÊNDICE III
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO​

 

OBJETO  

N. º CONTRATO  

Contratada  

CNPJ  

Telefone (s)  

 

Por este instrumento, as partes abaixo identificadas atestam para fins de cumprimento do disposto no Art. 73, inciso II,
alínea “b”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que os bens e/ou serviços relacionados no quadro abaixo, possuem as
quantidades, configuração, desempenho e a qualidade compatível com as condições e exigências técnicas constantes do Edital n°
XX/20XX.
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
TOTAL

UN.

01

GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA ELÉTRICA  -  Guincho elétrico para transferência de pacientes e/ou
usuários, facilitando e diminuindo o esforço físico de profissional de saúde e/ou cuidador , consistindo
em: estrutura em aço carbono tubular com pintura eletrostática a pó desmontável, com travamento
manual e sem uso de ferramentas, com regulagens de altura, de ângulo de levantamento, de abertura da
base e regulagem de caster; rodízios dianteiros 4" x 2" e traseiros 4" x 2" com freio, giratórios, maciços
com banda em PVC flexível; drive microprocessado com indicador de carga luminoso, comando remoto
por cabo com chave de reversão de sentido e indicação luminosa de funcionamento; levantamento com
atuador linear elétrico de potência 150W com capacidade máxima de carga de no mínimo 130 kg; duas
baterias 12V 5,4 Amperes/hora com autonomia mínima de 80 acionamentos, recarregáveis por
carregador inteligente automático para 220 volts; rede envolvente confeccionada em malha de pequeno
diâmetro entrelaçados com fios de nylon revestidos em poliuretano com regulagem de fixação em 3
pontos; apoio de cabeça confeccionado em vinil acolchoado com regulagem. Garantia de 1 (um) ano.

UNID UNID

 

Brasília-DF, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 20__.

 

_______________________________________________

Nome do Diretor ou representante legal da empresa

Cargo

CPF nº

 

___________________________________________

Gestor do Contrato

Matrícula

<<Cargo/Função>>

<<Setor/Departamento>>

 

______________________________________________

Fiscal Técnico do Contrato

Matrícula

<<Cargo/Função>>

<<Setor/Departamento>>

___________________________________________________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO JOSE ROCHA GOMES - Matr.0135073-0,
Gerente de Equipamentos Médicos, em 21/07/2021, às 14:40, conforme art. 6º do Decreto n°
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quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA RIBEIRO SEHNEM - Matr.1660024-X,
Membro da Comissão de Elaboração de Instrumentos de Contratação, em 21/07/2021, às
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Documento assinado eletronicamente por AMAURY MEDEIROS CORREIA DE SOUSA -
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Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIO HENRIQUE FURTADO ROCHA DE SOUSA -
Matr.1701148-5, Subsecretário(a) de Infraestrutura em Saúde, em 27/07/2021, às 14:53,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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